


ご使用方法(唾液採取手順）

①バイアルに記載の

2 mL赤線まで唾液を採取する。

(唾液泡を含まずに2 mLの赤線まで

採取）

唾液を採取する30分前に、うがいなどで、口内を水で洗浄し清潔に保ってください。

口内洗浄後の飲食、チューインガムなどの摂取は止めてください。

②唾液採取後に付属の

保存液容器を取り出します。

保存液容器のフタを上部にして、

唾液採取キットへ右回りに回し取り付

けます。

自動的に底面が破れ、

保存液がバイアルチューブへ入ります。

※上手く底面が破れない場合は一度、

緩めてから、再度回すと破れます。

③保存液がすべてバイアルチュー

ブに移ったのを確認し、唾液採取に

使用したバイアル上フタを取り外し

ます。

その後、付属のバイアルキャップを

付けてください。

※バイアルキャップは幼児の誤飲

などご注意ください。

④フタをしっかりと閉めたのち

に、

左右にバイアルを10回ほど

振って混合してください。

⑤ 4枚のバーコードラベルのうち、1

枚をバイアルチューブへ貼り付け、

2枚は付属の申込み書へ貼り付け

てください。

残りの1枚はユーザー様に保管いた

だき、結果のフィードバック時にご使

用ください。

キット内容

バイアル上フタ

保存液容器

取り扱い説明書・

バーコード・Sample Bag

バイアルキャップ
コレクションバイアル

※保存液容器

保存液容器フタは取り外さないようにしてください。


